附件2

[bookmark: _GoBack]检查发现的问题和处理情况

	序号
	机构名称
	发现的问题
	后处理情况   及要求

	1
	深圳市中量检测技术有限公司
	1.卡尺量具检定装置的计量标准器证书缺少有效溯源；
	移交立案查处。

	
	
	2.2020年未开展稳定性试验并记录；
	

	
	
	3.抽查的3项计量标准均只有1名校准人员。
	

	2
	深圳市东华计量检测技术有限公司
	环境试验设备温度/湿度校准装置更换了配套设备温湿度计，未办理更换申报。
	责令限期改正。

	3
	深圳市智翔企业管理顾问有限公司
	1.计量标准保存地址与考核证书上保存地点信息不一致；
	计量标准已撤销。

	
	
	2.计量标准未进行维护。
	

	4
	深圳市汇科计量检测技术有限公司
	1.校准人员情况有变动，未在《计量标准履历书》登记；
	移交立案查处。

	
	
	2.毫伏表欠缺3年溯源证书，实物型号与登记信息编号不一致；
	

	
	
	3.万能工具显微镜缺少有效溯源。
	

	5
	云南方圆计量校准检测服务有限公司深圳分公司
	配套设备个人剂量、绝缘电阻表已更换，未办理变更申报。
	责令限期改正。

	6
	深圳华科计量检测技术有限公司
	1.有7项计量标准保存地址与考核证书上保存地点信息不一致；
	已行政处罚。

	
	
	2.有3项计量标准文件集缺申请书、履历书等；
	

	
	
	3.有5项计量标准的计量标准器及配套设备实物与考核证书、溯源证书上计量标准器信息不一致；
	

	
	
	4.光衰减器等计量标准器溯源不连续；影像测量仪和平板搬迁后未进行溯源；
	

	
	
	5.计量检定规程发生变更，未履行相关手续；
	

	
	
	6.存在未建立经考核合格的最高计量标准开展校准服务、超出经考核合格的计量标准范围开展校准服务等情况。
	

	序号
	机构名称
	发现的问题
	后处理情况   及要求

	7
	深圳易科讯检测计量技术有限公司
	1.有5项计量标准保存地址与考核证书上保存地点信息不一致；
	责令限期改正。

	
	
	2.有4项计量标准履历书内容未更新，有2项计量标准更换校准人员未做相应登记；
	

	
	
	3.有2项计量标准计量标准器发生变更，未办理更换申报；
	

	
	
	4.有5项计量标准没有每年开展稳定性试验并记录，1项计量标准稳定性试验记录不完整。
	

	8
	深圳市中测计量检测技术有限公司
	3项计量标准计量标准器、配套设备溯源证书为校准证书，不符合规定要求。
	移交立案查处。

	9
	深圳市中正计量检测有限公司
	有2项计量标准的配套设备溯源证书过期。
	责令限期改正。

	10
	方溯认证检测研究院（深圳）有限公司
	1.有3项计量标准未填写稳定性试验记录；
	责令限期改正。

	
	
	2.配热电偶用温度仪表检定装置现有校准人员不足2人，未按要求进行记载。
	

	11
	帝泊尔计量检测研究院（深圳）有限公司
	1.有2项计量标准未填写稳定性试验记录；
	责令限期改正。

	
	
	2.计量标准器功率探头和配套设备频谱分析仪溯源证书已过期。
	

	12
	深圳市华南检测科技中心
	6项的计量标准装置已不存在，设备已转让。
	相关计量标准已撤销。

	13
	深圳市南科计量检测集团有限公司
	1.角度尺检定装置的配套设备溯源证书已过期。
	已完成整改。

	
	
	2.塞尺检定装置的计量标准器卧式测长仪溯源证书已过期。
	

	14
	华南中衡计量检测（深圳）有限公司
	1.配套设备已更换，未办理变更申报；
	责令限期改正。

	
	
	2.开展此项目人数不足2人。
	

	15
	深圳市计量质量检测研究院
	《计量标准履历书》未更新原子吸收分光光度计检定装置的标准物质信息。
	已完成整改。

	16
	深圳市博海电气仪表有限公司
	1.标准水银温度计标准装置中主要配套设备兆欧表的溯源证书过期。
	移交立案查处。

	
	
	2.压力变送器检定装置的配套设备维修后送检中，未见溯源证书。
	

	
	
	3.涉嫌超出计量标准核准测量范围开展服务。
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	发现的问题
	后处理情况   及要求

	17
	深圳国检计量测试技术有限公司
	1.计量标准器中异辛烷中六氯苯溶液标准物质未在有效期内；
	责令限期改正。

	
	
	2.计量标准器溯源证书不符合开展工作要求；
	

	
	
	3.部分标准器更换未作申报；部分《计量标准履历书》内容未及时更新。
	

	18
	深圳市华加日西林实业有限公司
	计量标准不存在，未办理撤销。
	计量标准已撤销。



